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Summary
In 2008, the World Anti-Doping Agency officially launched 
the biological passport. The first validated module to operate 
was the blood module to fight erythropoietin (EPO) and 
blood transfusion abuse. It has been quite efficient to catch 
some doped athletes, but above all, was very good in reduc-
ing the prevalence of doping. It is unclear if athletes stopped 
doping or have adapted and are taking micro doses of EPO 
or transfusing small blood volumes. More recently, the ster-
oid module was released, but until now, the number of urine 
adverse passport cases is very low. The probable explanation 
is a lack of standardised pre-analytical and analytical condi-
tions. As a side effect, the within subject variation increases 
significantly and the sensitivity of the adaptive model de-
creases a lot. Some resources should be invested to improve 
the current system and to prevent athletes from abusing of 
testosterone and related compounds. 
Résumé
L’Agence Mondiale Antidopage a officiellement lancé le 
 passeport biologique en 2008. Le premier module validé 
pour lutter contre l’érythropoïétine (EPO) et la transfusion 
sanguine fut le module sanguin. Il a été très efficace pour 
attraper des athlètes dopés, et il a particulièrement réduit la 
prévalence du dopage sanguin. On ne sait pas si les athlètes 
ont arrêté le dopage ou se sont adaptés et prennent des micros 
doses d’EPO ou se transfusent de petits volumes de sang. 
Plus récemment, le module stéroïdien a été mis en place, 
mais jusqu’à présent, le nombre de cas de passeports uri-
naires atypiques a été très faible. L’une des raisons évoquées 
semble être le manque de standardisation des conditions 
pré-analytiques et analytiques. Ceci a pour effet d’accroître 
considérablement la variabilité intra-individuelle et diminuer 
significativement la sensibilité du modèle adaptatif. Des 
 ressources doivent être investies pour améliorer le système 
actuel et empêcher ainsi les athlètes d’abuser de la testosté-
rone et des composés apparentés.
Mots clé :
Passeport biologique, Harmonisation, Interprétation, Module 
sanguin, Module urinaire
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Sang Urine
Conditions pré-analytiques
Standardisation du matériel de prélèvement Oui Oui
Standardisation de la procédure de récolte d’échantillons Oui Oui
Standardisation de la procédure de transport des échantillons au laboratoire Oui Non
Standardisation de la procédure de préparation / extraction d’échantillons Oui Non
Conditions analytiques
Participation à des contrôles de qualité internes avec du matériel certifié Oui Non
Participation à des contrôles de qualité internes identiques pour tous les labos En cours Non
Participation et évaluation de contrôles de qualité externes par un organisme accrédité Oui Non
Standardisation de la procédure d’analyse des échantillons Oui Non
Standardisation de la procédure de confirmation des échantillons Oui Non
Rendu des résultats
Standardisation de la procédure de rendu des résultats Oui Non
Standardisation de la documentation associée à l’analyse d’un échantillon En cours Non
Tableau 1 : Situation en 2016 de l’harmonisation des conditions pré-analytiques et analytiques des analyses sanguines 
et urinaires nécessaires à l’application du passeport biologique. 
Introduction
Depuis que les contrôles antidopage existent et quelle que soit 
l’origine des substances interdites, les laboratoires se sont 
focalisés essentiellement sur des méthodes de détection « di-
rectes » afin de mettre en évidence les composés eux-mêmes 
ou des produits de dégradation issus de leur biotransforma-
tion (métabolites) [1]. Pour cela, le monde scientifique s’ap-
puie sur des méthodes de chimie analytique, de biochimie ou 
de biologie moléculaire qui permettent d’identifier formelle-
ment les substances interdites par l’Agence Mondiale Antido-
page (AMA) dans un fluide biologique de l’athlète [2]. Afin 
d’augmenter la sensibilité de la lutte contre le dopage, notam-
ment en lien avec les substances endogènes, les recherches 
menées ces quinze dernières années ont permis de dévelop-
per des méthodes de détection « indirectes » qui apportent 
des indices de manipulation basés sur un suivi longitudinal 
de certains bio-marqueurs sensibles à la prise produits do-
pants. En 2006, la notion de passeport biologique de l’athlète 
a été publiée [3] permettant une évaluation de données au 
cours du temps pour reconnaître des traits caractéristiques 
d’une pathologie ou de dopage grâce aux marqueurs biolo-
giques. Le passeport biologique est constitué actuellement de 
deux modules que sont le module sanguin et urinaire (ou 
stéroïdien) [4]. Alors que le premier se focalise sur des mar-
queurs sanguins sensibles à le prise d’EPO recombinante ou 
à une transfusion (ex : réticulocytes, hémoglobine, …), le se-
cond module s’intéresse au suivi de marqueurs quantifiés 
dans les urines et influencés par la prise de testostérone ou 
de ses précurseurs. Parmi les paramètres suivis, le rapport 
(T/E) des concentrations de la testostérone urinaire et de son 
épimère, l’épitestostérone, est considéré comme un indicateur 
sensible à l’abus de stéroïdes anabolisants endogènes. On 
nomme « profil stéroïdien », la totalité des bio-marqueurs 
quantifiés dans l’urine [5].
Ces deux méthodes directe et indirecte ont leurs avan-
tages et inconvénients en termes d’utilisation dans la lutte 
antidopage. L’approche du passeport biologique, ses 
contraintes et son application sont l’objet de cette revue.
L’utilisation du passeport biologique n’est possible que si 
les conditions pré-analytiques et analytiques sont standardi-
sées et maitrisées. Pour cela, il est nécessaire de réduire si-
gnificativement les variabilités biologiques et analytiques 
pour faciliter l’interprétation du passeport par les experts et 
maintenir un niveau de sensibilité et de spécificité suffisants. 
Ainsi, des règles rigoureuses doivent être suivies afin de li-
miter les variabilités dues notamment aux conditions de pré-
lèvement, de transport, de stockage et d’analyses. Actuelle-
ment, les organisations responsables des prélèvements 
suivent les instructions indiquées dans le document intitulé 
« Standard international pour les contrôles et les enquêtes 
(SICE) » qui fixe un cadre [6], mais n’exige pas que les pré-
lèvements soient effectués par des organisations et des socié-
tés accréditées selon les normes ISO (Organisation interna-
tionale de normalisation). Il en résulte que les procédures de 
prélèvements ne sont pas uniformisées et la documentation 
liée aux échantillons antidopage est parfois lacunaire. D’autre 
part, la majorité de ces organisations, ne subissent pas de 
visite de surveillance et n’ont pas à proprement parler mis en 
place un système d’audit interne pour assurer le degré de 
maitrise de leurs opérations. Dans certains cas, le manque de 
rigueur peut entraîner des problèmes importants pour le la-
boratoire ou l’autorité de contrôle et conduire à l’invalidation 
éventuelle d’échantillons importants dans le passeport biolo-
gique (Tableau 1). 
Pré-analytique
Aujourd’hui, la plupart des organisations antidopage utilisent 
des formulaires de contrôle du dopage pour documenter les 
prélèvements sanguins et urinaires. Ces formulaires, en pa-
pier carbone, semblent dater d’une autre époque mais restent 
encore d’actualité, car ils peuvent être utilisés dans toutes les 
régions du monde et sont financièrement accessibles. Ils sont 
différents pour la plupart des agences nationales, des fédéra-
tions nationales/internationales et des sociétés de contrôle. 
Les informations recueillies ne sont pas uniformes ; les ques-
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tions posées ne sont pas nécessairement dans la langue de 
l’athlète testé et peuvent entraîner des erreurs importantes. 
Plusieurs copies sont générées, une pour l’athlète, une pour 
l’autorité de contrôle et la dernière pour le laboratoire, assu-
rant l’anonymat du processus analytique. Il est possible que 
l’écriture sur la dernière copie soit illisible car le contrôleur 
n’a pas appuyé suffisamment sur le document original. Au 
moment du rendu des résultats d’analyses, le laboratoire peut 
alors introduire des informations erronées dans la base de 
données ADAMS (Système d’administration et de gestion 
antidopage) de l’AMA. 
Sang
Les conditions pré-analytiques pour la récolte, le transport 
des échantillons sanguins ont été étudiés à maintes reprises 
(Tableau 1). Il a été nécessaire de faire la balance entre les 
conditions optimales et la réalité du terrain. Par exemple, les 
prélèvements de sang sont réalisés sur des athlètes après une 
période de repos de 10 minutes en position assise. En milieu 
hospitalier, les prélèvements sont généralement effectués sur 
des patients couchés afin d’éviter un éventuel malaise vagal. 
Sur les lieux de compétitions, les camps d’entraînement ou 
les stades, il n’est pas toujours facile de trouver un lit et pour 
cette raison, la position assise a été choisie de préférence à la 
position couchée lors des prélèvements antidopage [7].
Actuellement les prélèvements de sang ont lieu unique-
ment après un minimum de deux heures de repos après effort. 
Cette condition est particulièrement contraignante pour les 
sports pratiqués en soirée comme un match de football par 
exemple. En effet, toute une logistique est mise en place pour 
ramener les athlètes rapidement à leurs hôtels ; par consé-
quent les deux heures d’attente peuvent retarder toute une 
équipe. Des recherches sont nécessaires afin de réduire cette 
période de repos de deux heures [8]. Une approche intéres-
sante et prometteuse est la mesure du volume plasmatique 
permettant ainsi d’évaluer précisément la balance entre la 
quantité de liquide perdue ou ingérée pendant et après l’effort 
[9].
De nombreuses publications indiquent que le meilleur 
moyen pour maintenir l’intégrité du matériel biologique 
contenu dans les tubes de sang est de transporter les échan-
tillons rapidement et de maintenir les échantillons dans un 
environnement réfrigéré [10–12]. Des discussions ont eu lieu 
pour déterminer si les échantillons sanguin pouvaient être 
analysés 36, 48 heures ou même plus après la récolte. Les 
conditions de température pour le transport ont également été 
sujettes à controverse. Fallait-il fixer des seuils de 2 à 8 ºC, 
de 2 à 12 ºC ou simplement indiquer : « échantillon transpor-
té à température réfrigérée ». Finalement, après analyse de 
nombreuses publications et vérification avec des échantillons 
antidopage, une solution a été proposée, le BSS (Blood Sta-
bility Score) [13]. Il s’agit d’un score qui tient compte du 
temps et de la température. Si un échantillon est transporté 
à température ambiante, alors le temps de transport doit être 
très court. En revanche, si la température est basse (mais > 0 
ºC), alors le temps de transport peut être prolongé. Cette ap-
proche à l’avantage de ne pas invalider inutilement des échan-
tillons si les limites de température ou de temps de transport 
ne respectent pas strictement les limites fixées actuellement 
dans les documents techniques. 
Urine
Contrairement au sang, les prélèvements d’urine peuvent 
prendre beaucoup de temps. Les athlètes testés après effort 
peuvent être déshydratés ; la prise de liquide pour faciliter la 
récolte d’urine peut entrainer une dilution des échantillons. 
Si la gravité spécifique de l’urine est inférieure à 1.005, alors 
l’athlète doit fournir un échantillon supplémentaire. 
Selon les textes de l’AMA, les athlètes doivent fournir 90 
mL d’urine au minimum lors d’un test antidopage. Ce volume 
peut être difficile à récolter et il arrive que l’athlète fournisse 
le volume demandé en une, deux ou trois étapes. Il est très 
important que toutes les fractions récoltées soient mélangées 
et réparties dans le flacon A et le flacon B. Très souvent, les 
fractions ne sont pas bien homogénéisées rendant les flacons 
A et B du même prélèvement différents. Le laboratoire de-
vrait reporter une non conformité à l’autorité de contrôle, 
mais cette information n’est pas toujours transmise.
Le transport des échantillons urinaires devrait être réali-
sé dès que possible. Sur une période de deux mois, le temps 
mis pour la livraison des échantillons dans un laboratoire 
antidopage peut varier entre un et vingt jours. Inévitable-
ment, les transports de longue durée ont eu un impact négatif 
sur la qualité des échantillons avec notamment une crois-
sance bactérienne importante, une augmentation du pH et 
une élévation des nitrites. Les bactéries se développent vo-
lontiers dans les urines et métabolisent certains composés 
pouvant modifier le profil stéroïdien. Un profil pourrait de-
venir suspect alors que la cause n’est pas due au dopage, mais 
à une contamination bactérienne [14].
Il existe des études qui démontrent que les échantillons 
urinaires peuvent être stabilisés par l’ajout de bactériosta-
tique [15]. Cependant, les substances utilisées ont un impact 
sur certaines variables telles que la gravité spécifique, le 
pH… Une autre stratégie suggérée est la congélation ou la 
réfrigération des urines immédiatement après la récolte afin 
de stopper une quelconque dégradation. Cette option fonc-
tionne relativement bien sauf que les coûts de transports aug-
mentent considérablement. Pour empêcher le rendu de résul-
tats non conformes à cause de la présence de bactéries, des 
marqueurs de la contamination bactérienne ont été identifiés 
afin d’établir des critères de validité des échantillons [16]. 
D’autres critères d’acceptabilité des échantillons urinaires 
peuvent être proposés afin d’augmenter la fiabilité des résul-
tats de profils stéroïdiens (Tableau 2). Ces critères ne sont 
actuellement pas validés par l’AMA.
Processus analytique
Sang
La mise en place du passeport sanguin était relativement ai-
sée car peu de laboratoire antidopage étaient en possession 
d’analyseurs hématologiques. Par conséquent, la formation, 
le choix des appareils, les procédures d’analyse, les contrôles 
de qualité ont été essentiellement coordonnés par l’AMA 
avec le soutien d’un nombre limité de directeurs de labora-
toire ayant l’expertise dans le domaine.
Actuellement, tous les laboratoires utilisent le même type 
d’appareil, suivent la même procédure pré-analytique et ana-
lytique, participent au même programme de contrôle de qua-
lité externe et pour certains, utilisent les mêmes de contrôles 
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de qualité interne avec une évaluation en temps réel de la 
précision et du biais intra et inter instrumental. Le souci ma-
jeur d’une telle harmonisation est le renouvellement des ap-
pareils hématologiques lorsqu’un laboratoire doit changer 
son instrument et que le fournisseur ne peut plus vendre la 
technologie utilisée par l’ensemble des autres laboratoires. 
Urine
Contrairement aux analyses sanguines, tous les laboratoires 
accrédités réalisent des analyses urinaires et mesurent depuis 
de nombreuses années les stéroïdes endogènes. En revanche, 
les méthodes de préparations des échantillons urinaires, 
d’analyses et d’interprétation des résultats ne sont pas néces-
sairement comparables entre les laboratoires ce qui a pour 
conséquence d’accroitre significativement la variabilité ana-
lytique. Ceci a peu d’incidence pour une organisation antido-
page qui envoie tous ces échantillons dans un seul labora-
toire ; en revanche, si l’organisation fait appel à l’ensemble du 
réseau de laboratoires accrédités par l’AMA, la variabilité 
analytique sera plus importante. 
Aujourd’hui, l’AMA cherche par tous les moyens de ré-
duire ces différences, mais la tâche est ardue et a un coût 
financier très important. Une des solutions serait de revoir le 
système actuel et de favoriser une approche telle que celle 
mise en place pour les analyses sanguines et d’harmoniser 
les processus tout en permettant le développement de nou-
velles technologies.
Interprétation et conclusions
Le passeport sanguin est accepté par la communauté scien-
tifique et par les juristes. L’AMA dans son rapport annuel 
d’activité en 2015 annonce fièrement que plus de 90 athlètes 
ont été sanctionnés depuis 2009. En ce qui concerne le pas-
seport stéroïdien, le succès est mitigé pour de multiples rai-
sons. Il y a des problèmes pré-analytiques et analytiques et 
surtout de nombreux facteurs confondant existent tel que 
l’alcool, certains antifongiques (exemple : Ketoconazol) ou 
encore les hormones gonadotropes qui complexifient l’ana-
lyse des profils urinaires [17] (Figure 1). 
Lorsqu’une organisation antidopage décide d’utiliser le 
passeport sanguin, il est relativement facile d’identifier les 
athlètes qui se dopent soit à l’EPO ou à la transfusion san-
guine. La pression mise sur les athlètes a pour conséquence 
directe de réduire la prévalence du dopage. De nos jours, les 
tests sanguins réguliers font partie de l’arsenal de dissuasion 
que les organisations antidopage ont à disposition. Alors que 
certaines fédérations internationales ont presque dix ans 
d’expérience du passeport, identifier et sanctionner un athlète 
dopé faisant partie de ces fédérations est de plus en plus dif-
ficile. En effet, le mode de dopage est devenu très sophistiqué 
(micro-doses) et n’entraine pas nécessairement des variations 
importantes des marqueurs tels que la concentration d’hémo-
globine ou le pourcentage de réticulocytes. Reste à savoir si 
ce dopage quasi homéopathique est efficace ; en revanche les 
différences de performances entre les athlètes dopés et les 
athlètes propres s’amoindrissent significativement. 
A l’heure actuelle, chaque nouveau test mis dans ADAMS 
est intégré dans le passeport de l’athlète. Un modèle adapta-
tif évalue objectivement les données et émet une alerte 
lorsque des valeurs ne sont pas dans les limites individuelles 




Flacon urinaire fendu/brisé X
Volume insuffisant X2
Température incorrecte lors du transport X
Durée du transport trop longue X
Différence de couleur ou de turbidité entre les échantillons A et B X
Présence de colonie élevées de bactéries/chlamydias/ Mycoplasmes/levures X3
pH élevé X3
Concentration de nitrites élevée X3
Gravité spécifique faible X4
1  Si la documentation est lacunaire, l’autorité de contrôle antidopage doit fournir les informations nécessaires au labora-
toire pour réaliser les analyses et introduire les données dans ADAMS.
2  Si le volume urinaire est insuffisant, l’autorité de contrôle antidopage décide quelles analyses doivent être effectuées.
3  Le laboratoire antidopage doit avertir l’autorité de contrôle des éventuels risques liés à l’analyse d’échantillons urinaires 
contaminés. Si les analyses sont effectuées, alors les résultats d’analyse doivent clairement indiqués une faible fiabilité 
des données.
4  Les techniques analytiques ont énormément progressé ces dernières années. Peu d’analyse sont affectées par une faible 
gravité spécifique. Si les résultats sont proches de la limite de quantification, alors le laboratoire a le devoir de le signaler 
au client.
Tableau 2 : Proposition de critères d’acceptabilité techniques des échantillons antidopage au moment de la réception 
au laboratoire.
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de l’athlète. A ce moment, le profil est envoyé à un panel 
d’experts pour une évaluation qualitative des données. Ce 
panel doit notamment exclure toutes pathologies, déviations 
pré-analytiques et analytiques [18]. L’athlète a ensuite la pos-
sibilité de donner des explications sur l’origine des données 
anormales et si les explications ne sont pas convaincantes, 
alors la fédération pourra ouvrir une procédure antidopage à 
l’encontre de l’athlète.
En conclusion, le passeport de l’athlète est un outil à 
grande valeur ajoutée pour lutter contre le dopage car il per-
met de sanctionner des athlètes, de faire de la prévention et 
de réaliser des études de prévalence [19]. Ces dernières per-
mettent de mieux déterminer quels sont les sports à risque, 
les régions du monde qui nécessitent plus de moyens pour la 
lutte antidopage et aussi de quantifier si des programmes de 
prévention sont efficaces ou non. Le passeport actuel est en-
core à l’état embryonnaire et les nouvelles technologies as-
sociées au traitement individuel de données provenant de 
nouvelles approches de type protéomique, métabolomique, 
stéroidomique et transcriptomiques vont très vraisemblable-
ment révolutionner la lutte antidopage dans les prochaines 
années. 
Implications pratiques
• Une standardisation des procédures et des documents de 
collecte d’échantillons antidopage est nécessaire pour aug-
menter la robustesse du système de la lutte contre le do-
page.
• Le module sanguin du passeport biologique de l’athlète a 
fait ses preuves quant à la détection et à la dissuasion des 
conduites dopantes avec l’EPO et la transfusion.
• Le module urinaire ou stéroïdien du passeport biologique 
souffre d’un manque d’harmonisation sur le plan analy-
tique ainsi que de l’existence d’agents confondants qui 
rendent l’interprétation des profils plus complexe.
• Le passeport biologique est amené à évoluer en incluant 
d’autres bio-marqueurs sensibles à l’abus de substances 
interdites par l’AMA. →
Figure 1 : Présentation de trois profils T/E (passeport stéroï-
diens) provenant de trois athlètes différents testés à plusieurs 
reprises (entre cinq et neuf fois). Les lignes verticales grisées 
indiquent que les échantillons urinaires ont été prélevés après 
une compétition ; les autres échantillons ont été prélevés hors 
compétitions. A) Passeport normal avec un rapport T/E 
faible. Ce rapport est faible à cause d’une délétion génétique 
liée au métabolisme de la testostérone [20]. B) Passeport nor-
mal avec un rapport T/E élevé (échantillon No 7) suite à la 
prise d’alcool (facteur confondant) [17]. Ce résultat d’ana-
lyse doit être invalidé. C) Passeport normal avec un rapport 
T/E proche de 1 ; deux tests (3 et 5) ont été invalidés pour 
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